
  GCآشکارسازها در 

در اثر  شیون1 ،(2 )(TCD) هدایت گرمایی( 1)براساس ، سه نوع آشکارساز بسیار متداول در کروماتوگرافی گازی

از است، براساس ترین آشکارسکنند. اولی که در عین حال قدیمیکار می ،3(ECD) ربایش الکترون( 3)و  2(FID) شعله

. شودگیری میاندازه های الکترونیدومی و سومی تغییرات در جریاندر کند. کار می گازهاگرمایی  هدایتاختلاف 

شرح  .شودو در سومی در اثر مواجهه با یک منبع رادیواکتیو ایجاد می الکترون در دومی در اثر سوزاندن نمونه تولید

تر توانند جهت اطلاعات دقیقخارج از موضوع این کتاب است و دانشجویان می کامل عملکرد همۀ این آشکارسازها،

(. ولی لازم به ذکر است که 2006؛ اسکوگ و همکاران، 1986به منابع مربوط مراحعه کنند )کریستن و اورلی، 

ویژۀ  ECDعمومی هستند و برای تجزیۀ اکثر ترکیبات آلی مناسب هستند. آشکارساز  FIDو  TCDآشکارسازهای 

 ها، سموم و گازهای شیمیایی است.کشتجزیۀ علف

ی دینامیکی خطی وسیع، سرعت پاسخ حساسیت خوب، پاسخ عمومی، گستره، GCهای آشکارساز ترین مشخصهمهّم

 .آن است کم زمینه، تکرارپذیری خوب، عملکرد آسان )نویز( سریع، پایداری خوب، نوفه

. در واقع پایداری خوب ، پایداری خوب و گسترۀ دینامیکی خطی وسیع، اهمیّت بیشتری داردبرای مورد تجزیۀ کمّی

های زیست شود. برای مورد تجزیۀ نمونهبندی و گسترۀ خطی باعث بهبود صحّت عمل میباعث سهولت منحنی درجه

ها کم است. همچنین، نوفۀ کم زمینه محیطی مقدار آنالیتهای زیست، حساسیّت زیاد مهّم است، زیرا در نمونهمحیطی

، تکرارپذیری خوب و عملکرد آسان، ی با حجم کاری زیادکند. در آزمایشگاههانیز به حدّ تشخیص کم کمک می

 ترین مشخصه خواهد بود.   مهّم
 

                                                           
1 . TCD: Thermal Conductivity Detector 
2 . FID:   Flame Ionization Detector 
3 . ECD: Electron Capture Detector 


